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GDZIE MOZEMY OCZEKIWAC UZYSKANIA
TERAPEUTYCZNEGO W WYNIKU ZASTOSOWANIA CRT?
S. Nawrocki, P. Milecki, G. Stryczynska
Zaktad Radioterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Poznan
ZYSKU
W pracy przedstawiono przestanki teoretyczne wskazujqce na mozliwosc uzyskania zysku
terapeutycznego w wyniku wprowadzenia do praktyki klinicznej planowania i leczenia napromienianiem
3D-CRT. Zwr6cono r6wniez uwag~ na czynniki mogqce ograniczac uzyskanie pozqdanego efektu
terapeutycznego w leczeniu tr6jwymiarowym.
Podano przyktady wynik6w dotychczasowego zastosowania leczenia 3D-CRT w guzach
° nast~pujqcych lokalizacjach anatomicznych:
- gtowa i szyja,
- OUN,
- ptuco,
- gruczot krokowy.
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KALiBRACJA ZRODt.A IRYDOWEGO - ANALIZA 3 ROZNYCH
METOD POMIAROWYCH
R. Kabacillska, M. Jastrz~bski, R. Makarewicz, B. Drzewiecka
Regionalne Centrum Onkologii, ul. Romanowskiej 2,85-790 Bydgoszcz
Przedstawiono 6-letnie doswiadczenia zwiqzane z kalibracjq zr6dta Ir 192 stosowanego
w brachyterapii HDR. Stosowano 3 metody kalibracji zr6dta irydowego: kalibracj~ "w wodzie",
Kalibracj~ w "powietrzu" oraz kalibracj~ metodq studzienkowq.
Analizowano nast~pujqce problemy zwiqzane z kalbracjq zr6dta irydowego wymienionymi
metodami:
- Wyb6r optymalneJ odlegtosci zr6dta - komora
- Wyb6r optymalnej geometrii uktadu pomiarowego i schemat fantomu pomiarowego
- Geometryczna doktadnosc fantomu pomiarowego
- Wyb6r wsp6tczynnik6w korekcyjnych zwiqzanych z komorq jonizacyjnq, gradientem dawki,
anizotropiq
- Korekta zwiqzana z zastqpieniem wody przez PMMA (kalibracja w wodzie)
- Uwzgl~dnienie rozproszen zewn~trznych (kalibracja w powietrzu)
- Kalibracje komory studzienkowej wraz z elektrometrem.
Przedstawiono wyniki kalibracji kilkunastu tr6det irydowych. Oszacowano bt~dy pomiaru
stosowanych metod. Bt~dy wynikajqce z geometrycznej niedoktadnosci uktad6w pomiarowych
stosowanych podczas kalibracji "w powietrzu" si~gaty 3% co stawia pod znakiem zapytania
przydatnosc tej metody (precyzj~ uktadu pomiarowego?). Niedoktadnosci geometryczne byty r6wniez
podstawq bt~du pomiaru podczas kalibracji w "wodzie". Kalibracja komorq studzienkowq
przeprowadzona dla czterech zr6det irydowych data wyniki powtarzalne a r6i:nica mi~dzy certyfikatem
zr6dta nie przekraczata 1,5%.
Otrzymane wyniki oraz prostota pomiaru pozwalajq na rekomendacj~ ostatniej metody dom
standardowej kalibracji tr6dta irydowego.
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